BAUSCH + LOMB

PUREVISION®

GEBRAUCHSANLEITUNG
Diese Gebrauchsanweisung sl Sie iiber Gebrauch und Pflege von Bausch + Lomb (balafilcon

A) Kontaktlinsen informieren, Es handelt sich dabei um hydrophile, weiche Kontaktlinsen,
Sie bezieht sich auf:

PRODUKTNAME

VERPACKUNGS-

WASSERGEHALT LOSUNG

PureVision® (balafilcon A) Leicht gettnte
Kontaktlinsen

PureVision®Toric (balafilcon A) Leicht
getdnte Kontaktlinsen

PureVision® Multi-Focal (balafilcon A
Leicht getdnte Kontaktlinsen

PureVision®? (balafilcon A) Leicht getdnte
Kontaktfinsen

Mit Borat gepufferte

balafilcon A | 36% nach Gewicht Kachsladsung

MitBorat gepufferte
Kochsalzlsung mit
Poloxamin

PureVision®2 fiir Astigmatismus
(balafilcon A) Leicht getinte Kontaktlinsen

balafilcon A [ 36% nach Gewicht

PureVision®2 fir Presbyopie (balafilcon A)
Leicht getdnte Kontaktlinsen

Beschreibung und Anwendung
Diese Linsen sind fir den tiglichen Gebrauch bestimmt. Die Tragedauer wird vom Kontaktlinsenspezialisten
festgelegt. Je nach Empfehlung des Kentaktlinsenspezialisten kinnen sie auch als Einmallinsen getragen
werden, die nach dem Herausnehmen entsorgt werden, oder als Langzeitkontaktlinsen mit einer
Tragedauervon 1-30Tagen. Sollen die Linsen Wiederverwendet werden, so miissen sie in der Zeit zwischen
dem Ein-und Absetzen gereinigt, abgespillt und desinfiziert werden,
Die Bausch + Lomb (balafilcon A) Kontakii kdnnen auch zu th ischen Zwecken bei der
Behandlung von Erkrankungen des Hornhautepithel eingesetzt werden. Halten Sie sich stets an den von
lhrem Kontaktlinsenspezialisten aufgestellten Trageplan.
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Anweisungen zum Ein- und Absetzen

Waschen Sie unbedingt immer griindlich Ihre Hande, bevor Sie Kontaktlinsen anfassen, und vermeiden
Sie parfiimierte und mit Medikamenten angereicherte Seifen. Legen Sie die Linse auf Ihre Handfliche.
Vergewissern Sie sich, dass die Linse richtig herum aufliegt.

gE 2 N~

Nehmen Sie die Linse vor dem Finsetzen in Augenschein und verwenden Sie sie nicht, wenn sie zerkratzt
oder beschadigt it.
Achten Sie darauf, dass Ihre Hinde sauber und trocken sind, bevor Sie Ihe Linse absetzen, Schieben
Sie die Linse mit lhrem Finger zum weiRen Bereich des Auges und setzen Sie sie ab. Verwenden Sie
Benetzungstropfen, wenn sich die Linse nur schwer absetzen [dsst.
Kontaktlinseninsenpflege
+ DieReinigung und Desinfektion der Linsen zwischen den Tragezeiten ist unerfislich fiir die
Gesundheit der Augen.
 Verwenden Sie nur Pflegeprodukte fiir weiche Kontaktfinsen und befolgen Sie die Anweisungen
des Herstellers,
+ Verwenden Sie stets fische Pfl gen, deren Ver i nicht berschritten ist.
« Verwenden Sie keine anderen Ldsungen, . B. Leitungswasser, abgefiilites Wasser oder Speichel, um
lhre Linsen abzuspilen, aufzubewahren oder zu befeuchten.
« Wenn Sie die Linsen nicht tragen, bewahren Sie sie immer vollkommen bedecktin der empfohlenen
Losung auf,
+ Denken Sie daran, bei jeder Reinigung der Linsen auch den Linsenbehlter zu reinigen.
« Entsorgen Sie die Linsen stets nach Ablauf der vom Kontaktlinsensprezialisten festgelegten Tragedauer.
+ Waschen und spiilen Sie Ihre Hinde stets mit Wasser ab, bevor Sie die Linsen anfassen,
« Vermeiden Sie Kontakt zwischen Kosmetika, Lotionen, Seifen, Cremes und parfiimierten Substanzen
und dem Auge bzw. der Linse.
+ Verwenden Sie niemals spitze/scharfe Objekte oder Ihre Fingernagel zum Entfernen von Linsen aus
denLinsenbehdltern oder Ihren Augen,
Warnhinweise und Sicherhei ungen
Das Nichtbefolgen der von Ihrem Kontaktli jali Trage- und Reini dne kann
2u einer Erhdhung des Risikos fiir schwerwiegende Augeninfektionen fiihren.
Sobald Sie die Kontaktlinse am Ende der vorgeschriebenen Tragezeit abgesetzt haben, sollten Se,
unabhingig von hrem festgelegten Trageplan, eine von Ihrem Kontaktlinsenspezialisten empfohlene
Ruhepause fir Ihr Auge inlegen,
Tragen Sie Eintageskontaktlinsen nie langer als einen Tag oder beim Schlafen,
Es wurde gezeigt, dass das Risiko einer mikrobiellen Keratits bei Anwendern, die die Kontaktlinsen linger
tragen, hoherist, als bei Anwendern, die Ihre Kontaktlinsen taglich austauschen. Obwohl die groBe
Mehrheit der Patienten erfolgreich Kontaktlinsen trdgt, wird berichtet, dass das regelméBige Tragen
von Kontaktlinsen i Verbindung steht mit einem erhahten Auftreten und einem hgheren Grad von
epithelischen Mikrozysten und Infiltraten, sowie mit endothelischen Polymegatismus. Diese Tatsache kann
erforderlich machen das regelmaBige Tragen oder die Tragezeiten zu iberdenken und qqf. zuverkiirzen.
Die epithelischen Veranderungen ist reversibel nach der Einstellung des regelméRigen Tragens,
Tragen Sie keine Kontaktlinsen, wenn Sie eines der folgenden Leiden haben;
+ Allergien, Entziindungen, Infektionen oder Rétungen im oder am Auge
+ Trockene Augen (unzureichende Trénenfliissigkeit)
+ Krankheiten, die sich auf das Auge auswirken, etwa Erkéltungen oder Grippe
+ Jegliche systemische Erkrankungen, die sich auf das Auge auswirken
Wenden Sie sich vor der Verwendung von Kontaktlinsen stets an Ihren K
+ Wassersport betreiben,
+ sichin extrem trockenen bzw. staubigen Umgebungen aufhalten und
+ Augenarzneimittel anwenden.
Setzen Sie lhre Linsen sofort ab, wenn eines der folgenden Probleme auftritt:
+ Stechen, Brennen, Jucken, rritation oder andere Augenbeschwerden
+ Beeintrichtigter Tragekomfort im Vergleich zum letzten Tragezeitraum
+ Ungewdhnliche Sekrete und {ibermaBige Trénenbildung im Auge
+ Gerdtete Augen
+ schwerwiegend oder dauerhaft trockene Augen
+ Eingeschrankte oder verschwommene Sicht
+ Regenbiigen oder Lichthdfe um Objekte herum
+ Lichtempfindlichkeit
Sollten jegliche dieser Symptome auch nach der Herausnahme und dem Einlegen einer neuen Linse
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ISTRUZIONI PER ’'USO
Questo foglietto llustrativo halo scopo diinformare gli utilizzatori delle lenti a Contatto

marbide idrofiliche Bausch + Lomb (balafilcon A) su come indossarle e averne ura.
(io e applicabile a:

PRODOTTO

CONTENUTO | SOLUZIONE DI
D'ACQUA CONFEZIONAMENTO

MATERIALE

Lentia contatto con colorazione i

visihilita (balafilcon A) PureVision®
Lenti a contatto con colorazione
divisibilita (balafilcon A) Toriche
PureVision®

Lenti a contatto con colorazione di

visibilita (balafilcon A) Multifocali
PureVision®

Soluzione salina
tamponata con borato

balafilcon A

36%in peso

Lenti a contatto con colorazione di
visibilita (balafilcon A) PureVision®2

Lentia contatto con colorazione di
visibilita (balafilcon A) per Astigmatismo
PureVision®2

Lentia contatto con colorazione di
visibilta (balafilcon A) per Preshiopia
PureVision®2

Desaizione e applicazione

Questelenti sono indicate per 'uso giornaliero, con una frequenza di sostituzione come prescritta dal

Pproprio ottico di fiducia. Possono inoltre essere usate anche come lenti monouso da eliminare dopo

ogni rimozione, oppure essere indossate prolungatamente per un periodo da 1a 30 gioni, cosi come

raccomandato dal proprio ottico di fiducia. Ogni volta che vengono rimosse, le lenti devono essere pulite,

lavate e disinfettate prima di essere reindossate.

Le lentia contatto (balafilcon A) Bausch + Lomb sono indicate anche per ['uso terapeutico nella gestione

dei disturbi epiteliali della corea. Attenersi sempre alla frequenza di utilizzo raccomandata dal proprio

ottico di fiducia.

Lelentisono fornite steili e sono indicate per il riutilizo da parte del produttore in
conformita a quanto prescritto dal proprio ottico di fiducia, Le lenti sono sterilizzate a
vapore.

NON UTILIZZARE se fa confezione & aperta o danneggiata.

Istruzioni per Iinserimento e la rimoziona

Prima ditoccare le lent], lavare e asdugare sempre accuratamente le man, evitando di utilizzare sa poni

profumati e trattanti. Porre [a lente nel palmo della mano. Accertarsi che a lente sia nella posizione corretta,

Soluzione salina
tamponata con borato
€con poloxamina

balafilcon A | 36%n peso

Ispezionare la lente prima di inserirla e non inserirla nel @s0in cuisia graffiata o danneggiata,
Perrimuovere a lente, verificare di avere le mani pulite e asciugate, utilizzare un dito perfarscorrere la
lente n basso fino alla parte bianca delfocchio e poirimuoverla. Utilizzare gocce umidificanti nel caso in cui
lalentesia difficile da rimuovere.
Cura delle lenti
+ Pulire e disinfettare e lenti dopo ogni utilizzo e essenziale perla buona salute degli occhi
+ Usare esclusivamente prodotti per a cura di lenti a contatto morbide e seguire leistruzioni del
produttore
+ Usare sempre soluzioni per la cura delle lentifresche & non scadute
+ Non utilizzare altre soluzioni, quali acqua del rubinetto o in bottiglia, o saliva, perlavare, conservare
o riumidificare le lenti
+ Quando non vengono indossate, conservare sempre le lentiimmerse nella soluzione raccomandata
+ Ognivolta che si puliscono le lent ricordarsi di pulire anche a relativa custodia
« Eliminare sempre le lenti a termine del periodo di utilizzo prestritto dal proprio ottico di fiducia
+ Prima ditoccare le lent, lavarsi sempre le mani
+ Impedire che cosmetidi, lozioni, detergenti, creme o sostanze profumate entrino in contatto ongli
occhie con le lenti
+ Non utilizzare oggetti appuntiti o affilati oppure le unghie per rimuovere le lenti dai contenitori o
dagli occhi
Avvertenze e precauzioni
i mancato ispetto della frequenza di utilizzo raccomandata dal proprio ottico di fiducia e del regime di
pulizia pud aumentare notevolmente il rischio di graviinfezioni oculari.
Nonostante la frequenza dutilizzo che le & stata prescritta, una volta rimossala lente al termine del periodo
presditto, focchio dovrebbe avere un periodo di Tiposo, come raccomandato dal proprio ottico di fiducia,
Non indossare lenti monouso giomaliere per pill i un giomo o durante il sonno.
E stato dimostrato che i rschio di cheratite microbica &pil alto tra i portatori dilenti a contatto ad uso
prolungato che tra i portatori i lenti a contatto ad uso giornaliero. Mentte la maggior parte dei pazienti
indossa con siccesso le lentia contatto, si & segnalato inoltre che I'uso continuo delle lenti & associato
aduna maggiore incidenza e grado di microcist e infltrati epiteliali e di polimegatosi endoteliale, che
richiedono di prendere in considerazione linterruzione o restrizione nell'uso continuo. Le condizioni
epitefali sono reversibil dopo la sospensione delfuso continuo.
Non indossare le lentia contatto nel caso in cuisi soffra di:
+ allergie, infiammazioni, infezioni o rossore dellocchio o intorno allocchio;
+ secchezza oculare (liquido lacrimale non adeguato);
+ patologie che abbiano influenza sugli occhi, ad es. raffreddori e influenze;
+ malattie sistemiche che abbiano effetti sugli occhi.
Contattare il proprio ottico di fiducia prima di indossare le lenti:
* per praticare sport acquatici;
+ inambienti eccessivamente secchi o polverosi;
+ quandosi utilizzino farmaci per gli occhi.
Rimuovere e lenti immediatamente nel caso si verifichi una qualungue delle seguenti condizioni:
+ dolore puntorio, bruciore, prurito, inritazione o altri dolori localizzati allocchio;
+ comfort ridotto i relazione alle volte precedentiin cui sono state indossate e lenti;
sectezioni insolite o lacrimazione eccessiva dellocchio;
+ rossore degli occhi;
secchezza degli occhi grave o persistente;
+ fiduzione o sfocamento della vista;
arcobaleni o aloni intoro alle Juci;
+ sensibilita alla luce,
Seuno qualunque di tal sintom persiste dopo larimozione delle lenti e [inserimento di lenti nuove,
rimuiovere le lenti e contattare il proprio ottico di fiducia, Se ignorat, talisintomi possono essere causa di
condizioni piu gravi.
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fortbestefen, dann setzen Sie die Linse ab und wenden Sie sichan lhren K T . Diese
Symptome kinnen zu schwerwiegenderen Problemen fihren, wenn Sie ignoriert werden,
icherheitshinweise im Z hang mit Pflegelésung
Verwenden Sie niemals das Desinfektionssystem von Allergan Ultracare oder eines seiner Bestandteile
(Oxysept Ultracare Desinfektionslgsung, Oxysept Neutralisationstabletten oder Ultrazyme Enzymreiniger),
um die Bausch + Lomb (balafilcon A) Kontaktlinsen zu reinigen, da sich dadurch die Parameter der Linsen
verandern kénnen.
Ubersicht zu Symbol

Etiketten und Ve g
An Abfallwirtschaft abgefiihrte Gebiihren 9emaB 94/62/EG
Bausch & Lomb Incorporated
1400 North Goodman Street
Rochester NY, 14609, USA

Bausch & Lomb Incorporated
Cork Road Industrial Estate
Waterford, X91V383, Ireland

Ausgabedatum: 2018-06

0050 gibt CE-Kennzeichinung und Nummer der benannten Stelle an
25°C
80°F
15‘0_/H/ Temperaturbegrenzung
60°F

A Achtung siehe Gebrauchsanleitung

ﬂ Sterilisation durch Dampf oder trockene Hitze

ilt nur fur die USA: Vorsicht Gemas US-Bundesgesetz darf dieses Produkt ausschlieslich
durch einen zugelassenen Arzt oder auf dessen Anordnung verkauft werden.

°/™ kennzeichnen Marken von Bausch & Lomh Incorporated. © Bausch & Lomb Incorporated.
Andere Produkt-/Markennamen sind Marken der jeweiligen Eigentiimer.

i per F'utilizzo di soluzioni

Non utilizzare l sistema disinfettante Allergan Ultracare o alcuno dei suoi componenti (soluzione
disinfettante Oxysept Ultracare, compresse neutralizzanti Oxysept e soluzione enzimatica Ultrazyme)
per pulire e disinfettare le entia contatto (balafilcon A) Bausch + Lomb, in quanto cio altererebbe le
dimensioni delle lenti,

Guida diriferimento per simboli, etichette e confezioni

Imposta pagata per lo smaltimento rifiuti in linea con la direttiva 94/62/CE
Bausch & Lomb Incorporated
M 1400 North Goodman Street
Rochester NY, 14609, USA

Bausch & Lomb Incorporated
Cork Road Industrial Estate
Waterford, X91V383, Ireland

Data di emissione: 2018-06

€ 0050  ndicil marchio di conformita CE e il numero delfente di notifica
25°C
15°C

/#/- B0°F|imite nferiore di temperatura
60°F

A Vedere le istruzioni d'uso

ﬂ Sterilizzato a vapore o calore secco

| Solo pergli Stati Uniti: La legge federale limita la vendita di questo dispositivo a un medico o
dietro presentazione di prescrizione medica

©/™ sono marchi di Bausch & Lomb Incorporated o di sue affiiate. © Bausch & Lomb Incorporated.

Altri nomi di prodotti/marchi sono marchi registrati dei rispettivi proprietari.
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MODE D’EMPLOI
Cette notice a pour but dinformer les porteurs de lentilles de contact souples hydrophiles

(balafilcon A) de Bausch + Lomb sur le port et [entretien de leurs lentilles,
Ellesapplique:

NOM DU PRODUIT

SOLUTIONDE |
CONDITIONNEMENT

TENEUR

MATERIAU ENEAU

Lentilles de contact teintées PureVision®
(balafilcon A)

Lentilles de contact toriques teintées
PureVision® (balafilcon A)

Lentilles de contact multifocales teintées
PureVision® (balafilcon A)

36%au
poids

Sérum physiologique
balafilcon A boré

Lentilles de contact teintées PureVision®2
(balafilcon A)

Lentilles de contact teintées pour astigmatisme
PureVision®? (balafilcon A)

Lentilles de contact teintées pour preshytie
PureVision®?2 (balafilcon A)

Description et port

Ces lentilles sont congues pour un portjournalier avec une périade de remplacement prescrite par
Tophtalmologue. Elles peuvent également atre utilisées en tantque lentilles jetables a jeter apres chaque
retrait ou pour un port prolongé de 13 30jours entre chaque retrait, conformément aux recommandations
duspécialiste. Lorsque vous réutilisez les lentilles, elles doivent étre nettoyées, rincées et désinfectées entre
chaque retrait et pose,

Leslentilles de contact de Bausch -+ Lomb (balafilcon A) peuvent également étre utilisées & des fins
thérapeutiques pour soigner des maladies liées 3 [€pithélium coméen. Suivez toujours les instructions de
portindiquées par votre ophtalmologue,

Ces lentilles sont fournies stériles et sont <oncues parle fabricant pour une réutilisation
conforme aux prescriptions de votre spédialiste. Elles ont été stérilisées a la vapeur.
NELES UTILISEZ PAS si femballage est endommagé ou ouvert.

Instructions d’insertion et de retrait

Avant de manipuler des lentiles, lavez-vous et séchez-vous toujours les mains en évitant d'utiliser des
savons parfumés ou médicinaux. Placez a lentille dans a paume de votre main, Veillez a ce qulle soit
dansle bon sens.

36%au
poids

Sérum physiologique
boré avec poloxamine

balafilcon A

Inspectez votre entille avant de Iinsérer et ne I'utilisez passi elle est rayée ou endommagée,
Pour retirer [a lentill, veillez a ce que vos mains soient propres etseches, faites glisser [a lentille vers le blanc
de leil avec un doigt et retirez-la, Utlisez une goutte d'humidification si a lentile est diffcile a retirer,
Entretien de vos lentilles
+ Ilestessentiel pourla santé de vos Yeux de nettoyer et de désinfecter vos lentilles entre chaque
utilisation.
+ Nutilisez que des produits dentretien pour lentilles de contact souples en fespectant les instructions
dufabricant.
+ Utilisez toujours des solutions dentretien de lentilles de contact fraiches et non périmées.
+ Nutilisez pas d‘autres solutions, telles que leau du robinet ou en houteille ou de fa salive pourrincer,
conserver ou réhumidifier les lentilles,
+ Gardez toujours les lentilles complatementi
ne sont pas portées.
+ Pensez a nettoyer votre étui a lentilles lorsque vous nettoyez vos lentilles.
« Jetez toujours vos lentilles  Ia fin de la période indiquée par votre ophtalmologue.
+ Lavez-vous toujours les mains avant de manipuler les lentilles,
+ Bvitez tout contact de produits cosmétiques, lotions, savans, crémes ou parfums avec s yeux ou
les lentilles.
+ Nutilisez jamais dlobjets pointus ou vos ongles pour retirer s lentiles de leur étui ou de vos Yeux.
Avertissements et précautions
Lenon-respect des instructions de portet de nettoyage indiquées par votre ophtalmologue peut accroitre
le risque dinfections oculaires qraves.
Quel que soitla durée qui vous est presgite, lorsquela lentille est retirée 3 Ia fin de [ période de port, vos
yeux doivent bénéficier d'une période de repos sans lentille, conforme aux recommandations de votre
spécialiste.
Ne portez pas les lentilles journaliges 3 usage unique plus d'une journde et ne dormez pas avec.
Lerisque de kératite microbienne sest avéré plusimportant chez les porteurs de lentilles de contact
port prolongé que chez les porteurs de lentilles de contact 3 port journalier. Bien que la grande majorité
des patients porte sans probleme s lentilles de contact, le port prolongé est également associé 3 une
incidence plus importante et d'une plus grande gravité de microkystes et dinfiltrats épithéliaus, ainsi que
le polymégathi dothéliau, pour lesquels ption ou la restriction du port prolongé doit étre
considérée. Les pathologies épithéliales sont réversibles aprés arrét du port prolongé.
Ne portez pas de lentilles de contact s vous souffrez de :
+ Allergie, inflammation, infection ou rougeur dans ou autour de ‘il
+ Sécheresse oculaire (liquide lacrymalinsuffisant)
+ Problemes de santé qui affectent les yeu, parexemple thume ou grippe
+ Toute maladie systémique affectant fes yeux
Contactez votre ophtalmologue avant de porter des lentilles de contact si:
+ Vous pratiquez des sports nautiques
+ Vous vous trouvez dans des environnements particuliérement secs ou poussiéreux
+ Vous prenez un médicament en application oculaire
Sivous constatez 'un des symptomes suivants, retirez immédiatement vos lentilles :
= Picotements, brdlures, démangeaisons, irrtation ou autre douleur oculaire
+ Confort moindre par rapport a un port précédent
+ Séerétions inhabituelles ou larmoiement excessif
+ Rougeur oculaire
+ Sécheresse oculaire importante ou persistante
+ Baisse de Facuité visuelle ouvision trouble
+ Arcs-en-ciel ou halos autour des sources de lumire
+ Sensibilité ala lumiére
Sil'un de ces symptomes persiste aprs e retrait puis Fnsertion d‘une nouvelle lentille, retirez a lentille
etconsultez votre ophtalmologue. Ces symptomes peuvent entraner des troubles plus graves ss ne sont
pas traités.
Précautions
Nutilisez pas le systéme désinfectant Allergan Ultracare, ni un de ses composants (solution désinfectante
Oxysept Ultracare, tablettes neutralisantes Oxysept et nettoyant enzymatique Ultrazyme) pour nettoyer et
désinfecter les lentilles de contact de Bausch -+ Lomb (balafilcon A) parce que les dimensions de [a lentille
seront altérées.
Guide de référence pour les symboles, étiquettes et emballages

dans la solution rec dée lorsquelles

Frais de traitement des déchets conformément  fa directive 94/62/CE
Bausch &Lomb Incorporated
“ 1400 North Goodman Street
Rochester NY, 14609, USA

Bausch & Lomb Incorporated
Cork Road Industrial Estate
Waterford, X91V383, Ireland

Date de publication: 2018-06

C E 0050 Indique le marquage de conformité CE et le numéro de lorganisme notifié

i
15°¢ /Y Limite de température
60°F

A Consulter le mode d'emploi

Stérilisé a la vapeur ou en chaleur séche

Uniquement pour les US : Attention, conformément 2 [a loi fédérale, ce dispositif médical ne
peut étre vendu ou prescrit que par un praticien autorisé.

°/™signifie que ce sont des noms de marque appartenant a Bausch&Lomb Incorporated ou 4 I'une de
sesfiliales.

©Bausch & Lomb Incorporated.

Les autres noms de produits ou de marques sont des marques déposées par les propriétaires des marques.



